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Istruzioni per lo svolgimento 
dell’aggiornamento software 

 
 

 
VITA Vacumat 6000 M con vPad easy 
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Aggiornamento Software 
VITA Vacumat 6000 M con vPad easy 

 
 
 
 
Gentile Utilizzatore VITA Vacumat 6000 M, 
 
con la presente desideriamo informarla sul nuovo aggiornamento software per il 
suo 6000 M con vPad EASY e la preghiamo di installare questo software sul suo forno 
secondo le istruzioni di seguito riportate: 
 
 

1. Scaricare il nuovo aggiornamento software da internet e 
salvarlo sulla chiavetta USB 

 
2. Scaricare da Internet il Service Software e salvarlo su altra chiavetta USB  
 
3. Installare l'aggiornamento software 

 
4. Controllare ed eventualmente reimpostare dati e regolazioni dell'apparecchio 

 
5. Registrazione in VITA Update-Messenger 

 
 
 
Presupposti per download e installazione: 
 
a) Collegamento o accesso internet. 
b) 2 chiavette USB  (vuote – non devono contenere altri dati) 
 1 per Software Update 
 1 per Service Software 
 
 
Per chiarimenti o suggerimenti potete contattare la nostra Assistenza Tecnica in Italia: 
 
  Tel.:  +39 02 5392029 
  Fax:  +39 02 99980080 
  Email:  silver@silversnc.com 
 
 
Con i migliori saluti 
 
VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG 
Assistenza Tecnica Apparecchiature 
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1. Scaricare il nuovo Software Update da Internet  
         e salvarlo su chiavetta USB 

Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione 

 
1 

 
In Internet-Explorer richiamare 
www.vita-zahnfabrik.com 
 
 

 

 
 

 
2 

 
Selezionare „Documenti & Media” 
+ „Centro Download“ 

 

 
 

 
3 

 
Selezionare „Informazioni prodotto” 
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Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione 

 
4 

 
Selezionare „Aggiornamenti Software“ 

 

 

 

 

 
5 

 
Selezionare l'update desiderato 

 

 

 
 

 
6 

 
Selezionare „Salva“ 
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Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione 

 
7 

 
Selezionare la chiavetta USB 
(Periferica con archivio rimovibile), 
quindi „Salva“. 
 

 

 
 

 
8 

 
Selezionare „Apri cartella“ 
 

 

 

 
9 

 
Doppio clic sul file 

 

 
 

 
10 

 
Doppio clic sul file 
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Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione 

 
11 

 
Confermare con „Start“ 

 

 
 

 
12 

 
Confermare con „OK“ 

 

 
 

 
13 

 
La chiavetta USB contiene i seguenti file 

 

 
 

14 
 
Togliere la chiavetta USB dal PC 
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2. Scaricare da Internet il nuovo Service-Software  
         e salvarlo sulla chiavetta  USB 

Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione 

 
1 

 
In Internet-Explorer richiamare 
www.vita-zahnfabrik.com 
 
 

 

 
 

 
2 

 
Selezionare „Documenti & Media” 
+ „Centro Download“ 

 

 
 

 
3 

 
Selezionare „Informazioni prodotto” 
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Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione 

 
4 

 
Selezionare „Aggiornamenti Software“ 

 

 

 

 
5 

 
Selezionare l'update desiderato 

 

 

 

 
6 

 
Selezionare „Salva“ 
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Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione 

 
7 

 
Selezionare la chiavetta USB 
(Periferica con archivio rimovibile), 
quindi „Salva“. 
 

 

 
 

 
8 

 
Selezionare „Apri cartella“  
 

 

 

 
9 

 
Doppio clic sul file 

 

 
 

 
10 

 
Doppio clic sul file 
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Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione 

 
11 

 
Confermare con „Start“ 

 

 
 

 
12 

 
Confermare con „OK“ 

 

 
 

 
13 

 
La chiavetta USB contiene i seguenti file 

 

 

 
14 

 
Togliere la chiavetta USB dal PC 
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3. Installazione dell'aggionamento software 

Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione del forno 

 
1 

 
Inserire il forno con l'interruttore principale 

  
Il lift scende in posizione inferiore 
 

 
 

 

Avvertenza importante: 
Il lift deve essere in posizione inferiore + 

Nessun programma attivo (compreso Standby)  
 

 
2 

 
Inserire lateralmente nella vPad la chiavetta 
USB con l'aggiornamento  software 
 

 
--- 

 
3 

 
Dopo ca. 10-15 secondi si ode un segnale 
acustico 
 

 
--- 

 
4 

 
L'aggiornamento viene eseguito 
automaticamente 

 

 
 

 
Informazione: 
 
Durante l'installazione dell'aggiornamento software l'indicatore di stato s’illumina di rosso/verde. 
  
 

 
Avvertenza importante: 

 
Durante l'intero procedimento d’installazione la chiavetta USB 

deve restare inserita e non vanno azionati altri tasti! 
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Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione del forno 

 
5 

 
L'aggiornamento deve essere terminato 
manualmente 
(spegnere il forno con l'interruttore principale) 
quando… 

 
…l'indicatore (led) di stato non è più illuminato  
( = bianco ) e il display visualizza   
 
„VITA Vacumat 6000 M“ 
 

 
 

 
6 

 
Togliere la chiavetta USB con „Software 
Update“  

 
--- 
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4. Controllare ed eventualmente reimpostare dati e regolazioni del forno  

Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione del forno 

 
1 

 
Riaccendere il forno con l'interruttore 
principale 

 
Il lift è in posizione inferiore 
 

 
2 

 
Inserire l’altra chiavetta USB con 
"Service-Software"  
 

 
--- 
 

 
3 

 
Dopo  ca. 10-15 secondi si ode un 
segnale acustico 
 

 
--- 
 

 
4 

 
Impostare il programma Nr. "214" e 
confernare con il tatso"#"  

 
Il display visualizza il numero della revisione 
(versione Software) 
 

 
 

 
5 

 
Sulla base del numero di revisione 
controllare  
che il nuovo software sia stato installato 
correttamente. 
 
Se non appare la versione attuale, 
l'aggiornamento deve essere ripetuto! 
 

 
--- 

 
 
6 

 
 
Azionare  
 

 
 

 
 

 
7 

 
Impostare il programma Nr. "204" e 
confermare con il tasto "#"  

 
La taratura del vuoto si avvia automaticamente 
(il lift sale, la pompa si avvia) 
 
Il programma viene terminato automaticamente 
(il lift è in posizione inferiore) 
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Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione del forno 

 
8 

 
Impostare il programma Nr. „213“ e 
confermare con il tasto „#“  

 

 
 

 
9 

 
Azionare       
 

 

 
 

 
10 

 
Impostare il valore  „30“  
 

 
--- 

 
11 

 
Confermare con il tasto „#“  

 

 
 

 
12 

 
Azionare           

 

 
 

 
13 

 
Confermare con il tasto „#“ 
 

 
--- 

 
14 

 
Azionare      

 
La modifica viene memorizzata, 
uscire dal menu – il forno è nuovamente pronto per l'uso 
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5. Registrazione in VITA Update-Messenger 

Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione 

 
1 

 
In Internet-Explorer richiamare 
www.vita-zahnfabrik.com 
 
 

 

 
 

 
2 

 
Selezionare „My VITA“ + „Richiedere Login“ 

 

 
 

 
3 
 

 
Accettare le disposizioni generali sulla tutela della 
privacy 
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Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione 

 
4 
 

 
Azionare     
 

 

 
 

 
5 
 

 
Inserire i propri dati personali 
 

 

 
 

 
6 
 

 
Azionare     
 

 

 
 

 
7 
 

 
Inserire il proprio indirizzo e-mail, la password (2 
volte) e la lingua di corrispondenza 
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Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione 

 
8 
 

 
Azionare     
 

 

 
 

 
9 
 

 
Inserire il proprio indirizzo postale 
 

 

 
 

 
10 

 

 
Azionare     
 

 

 
 

 
11 

 

 
Inserire ulteriori dati d‘azienda 
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Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione 

 
12 

 

 
Azionare     
 

 

 
 

 
13 

 

 
Inserire ulteriori dati d‘azienda 
 

 

 
 

 
14 

 

 
Azionare     
 

 

 
 

 
15 

 

 
Selezionare il diritto all‘accesso 
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Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione 

 
16 

 

 
Azionare     
 

 

 
 

 
17 

 

 
Selezionare l’abbonamento alla Newsletter 
 

 

 
 

 
18 

 

 
Azionare     
 

 

 
 

 
19 

 

 
Azionare     
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Passo Impostazione da parte dell'utilizzatore Funzione 

 
20 

 

 
Consegna e-mail 
 

 

 
 

 
21 

 

 
Confermare l‘iscrizione 
(clic sul link) 
 

 

 
 

 
22 

 

 
L‘Internet-Explorer si apre e mostra la seguente 
segnalazione su 
www.vita-zahnfabrik.com 
 
 

 

 
 

 
23 

 

 
Consegna dell’e-mail di conferma 
 

 

 
 

 
 
 


