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Instructions pour exécuter 
 

une mise à jour 
 

 
VITA Vacumat 6000 M / MP + Zyrcomat 6000 MS 

mit vPad comfort / clinical / excellence 
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Mise à jour logiciel pour 
VITA Vacumat 6000 M / MP + Zyrcomat 6000 MS 

avec vPad comfort et/ou clinical et/ou excellence 
 
 
 
Chère utilisatrice, cher utilisateur de VITA Vacumat 6000 M / MP + Zyrcomat 6000 MS, 
 
par la présente nous souhaitons vous informer au sujet de la nouvelle mise à jour du 
logiciel  de votre Vaculat 6000 M / MP + Zyrcomat 6000 MS et vous prier de vous 
conformer aux instructions suivantes pour installer le logiciel dans votre appareil. 
 

1. Téléchargement de la nouvelle mise à jour du logiciel sur Internet et sauvegarde 
sur une clef USB.   

 
2. Réalisation d’une copie de vos utilisateurs et de leurs programmes 

 
3. Installation de la mise à jour du logiciel 

 
4. Contrôle des données et configuration de l’appareil  

 
5. Réinstaller les utilisateurs et leurs programmes (sauvegardés au préalable)  

 
6. Inscription au  VITA Update-Messenger 

 
 
 
Impératifs pour téléchargement et installation : 
 
a) Raccordement ou accès à Internet  
b) 1 clef USB (vide – ne doit contenir aucune information) : 
 
 
 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute question ou proposition aux 
numéros et sous le courriel suivants : 
 
  Tél. :  0033 4 94 25 99 71 
  Fax :  0033 4 94 32 88 57 
  Courriel : thibaud.chardiny@wanadoo.fr 
 
 
Sincères salutations 
 
VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG 
Section Service appareils 
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1. Téléchargement de la nouvelle mise à jour du logiciel sur Internet 
      et sauvegarde sur une clef USB 

Étape À faire par l’utilisateur  Fonction 

 
1 

 
Appeler 
www.vita-zahnfabrik.com 
dans Internet-Explorer  
 
 

 

 
 

 
2 

 
Sélectionner „Documents et médias“ 
+ „Downloadcenter“ 

 

 
 

 
3 

 
Sélectionner „Information Produits“ 
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Étape À faire par l’utilisateur  Fonction 

 
4 

 
Sélectionner „mise à jour logiciel“ 

 

 

 
 
 

 
5 

 
Choix de la mise à jour souhaitée: 
 

 

 
 
 

 
6 

 
Sélectionner „Sauvegarder“ 
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Étape À faire par l’utilisateur  Fonction 

 
7 

 
Sélectionner le périphérique de la clef USB puis 
cliquer „Sauvegarder“ 

 

 
 

 
8 

 
Sélectionner „Ouvrir dossier“ 
 

 

 
 

 
9 

 
Double cliquer sur le fichier 

 

 
 

 
10 

 
Double cliquer sur le fichier 

 

 
 



27.05.2013/39-mt                         VITA Zahnfabrik – H. Rauter GmbH & Co. KG – 79713 Bad Säckingen                                        6 / 22 

Étape À faire par l’utilisateur  Fonction 

 
11 

 
Confirmer avec le bouton „Start“ 

 

 

 
12 

 
Confirmer avec le bouton  „OK“ 

 

 
 

 
13 

 
La clef USB contient maintenant les fichiers ci-
contre 

 

 
 

14 
 
Débrancher la clef USB de l’ordinateur 
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2. Réalisation d’une copie de vos utilisateurs et de leurs programmes 

Étape À faire par l’utilisateur  Fonction de l’appareil 

 
1 

 
Allumer l’appareil par l’interrupteur principal  

 
Le lift descend  

 
2 

 
Brancher une clef USB vide sur le côté du vPad  
 

 
L’écran indique : 
 

 

 
 
3 

 
 
Activer l’onglet 

 
 
L’écran indique : 

 
 

 
 
4 

 
 
Appuyer sur la touche 
 

 
L’écran indique : 

 
 

 
5 

 
Sélectionner l’utilisateur à exporter 
 

 
L’utilisateur est indiqué 
 
L’écran indique : 
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Étape À faire par l’utilisateur  Fonction de l’appareil 

 
 
6 

 
 
Appuyer sur la touche 
 

 
 
L’écran indique : 

 

 
 
7 

 
 
Appuyer sur la touche 
 

 
L’utilisateur est sauvegardé sur la clef USB 

 
 
8 

 
 
Appuyer sur la touche 
 

 
 
L’écran indique : 
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3. Installation de la mise à jour logiciel 

Étape À faire par l’utilisateur   De l’appareil 

 
Recommandation importante: 

Le lift doit être en position basse + aucun programme 
(y compris Attente) ne doit être actif  

 
 
1 

 
Brancher la clef USB contenant la mise 
à jour logiciel  sur le côté du vPad  
 

 
L’écran indique : 
 

 
 
 
2 

 
 
Choisir l’onglet              
 

 
L’écran indique : 

 
 
 

 
 
3 

 
 
Appuyer sur la touche 
 

 
 
L’écran indique : 

 
 
 
 
 
A la fin de la mise à jour 
l’écran indique : 
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Recommandation importante : 

Pendant toute la procédure d’installation, la clef USB doit rester branchée et 
aucune touche du clavier ne doit être activée ! 

 
L’installation est terminée quand l’écran de départ est à nouveau indiqué 

                            
 
 
Observation : 
 
 
 
Quand après avoir appuyé sur la touche                    l’information „pas de nouvelle mise à jour trouvée“ 

 

apparait, confirmer cette information avec                      et rappuyer sur la touche                  

 

 
 
Mise à jour dans le cas de plusieurs fours en fonction 
 
Pour exécuter une mise à jour pour fonctionnement à plusieurs fours, il faut upgrader chaque appareil 
isolément, c’est à dire, on doit d’abord expulser la Switchbox, après il faut brancher tour à tour le vPad à chaque 
appareil et enfin il faut exécuter la mise à jour selon ces instructions. 
  

-------------------------------------- 
 
Pour obtenir l’ordre d’affichage des fours souhaité sur le vPad, après la mise à jour il faut démarrer les fours par 
l’interrupteur général avec la séquence correspondante. 
 
Exemple: un Vacumat 6000 M et un Vacumat 6000 MP sont en fonction ensamble par la Switchbox et avec un 
vPad comfort. On souhaite faire afficher sur le vPad le Vacumat 6000 M comme „n° 1“ et le Vacumat 6000 MP 
comme „n° 2“. Dans ce cas il faut tout d’abord démarrer par l’interrupteur général le Vacumat 6000 M. Après, il 
faut attendre que le vPad affiche le menu de démarrage. 
Seulement à ce moment on peut démarrer par l’interrupteur général le Vacumat 6000 MP qui doit être affiché 
comme „n° 2“. Maintenant cet appareil sera ajouté automatiquement dans le menu de démarrage à la position 
souhaitée. 
 

-------------------------------------- 
 
Veuillez svp noter que après l’installation du nouveau logiciel il faut vérifier ou plutôt saisir dans le champ 
Service les données et l’ajustage des chaque appareil! Voir le point suivant de ces instructions. 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENTION : 
La température ambiante effective ainsi que la 
température d’attente choisie doivent être 
affichées ! 
 
Si pour ces 2 valeurs  est indiqué „0°C“, alors 
la mise à jour n’est pas terminée ! 
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4. Contrôle des données et configuration de l’appareil 

Étape À faire par l’utilisateur  Fonction de l’appareil 

 
 
1 

 
 
Activer l’onglet              
 

 
 
L’écran indique : 

 
 

 
 
2 

 
 
Appuyer sur la touche 
 

 
 
L’écran indique : 

 
 

 
3 

 
Contrôlez s.v.p. à l’aide du numéro de révision si 
le nouveau logiciel a été correctement installé. 
 
Dans le cas où la version actuelle n’était pas 
affichée, il faut refaire la mise à jour! 
 

 
--- 
 

 
 
4 

 
 
Enfin, confirmer par la touche 
 
 

 
 
L’écran indique : 

 
 

 
Information : 
 
Le numéro de série du Vacumat 6000 M / MP et du vPad ont été effacés lors de la mise à jour et 
doivent être renseignés manuellement.  
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Étape À faire par l’utilisateur  Fonction de l’appareil 

 
 
5 

 
 
Appuyer sur la touche 
 

 
 
L’écran indique : 

 
 

 
 
6 

 
 
Appuyer sur la touche 
 

 
 
L’écran indique : 

 
 
 
 
Le lift monte automatiquement et la pompe 
s’enclenche. Après étalonnage du vide, le lift 
descend dans sa position basse.   
 
 
 
L’écran indique : 

 
 

 
 
7 

 
 
Réalisation de l’ajustage de la température 
 
 
À l’aide de la touche 
 
dans le champs „Ajustage de la température“ 
sélectionner la valeur  
 
minus 30°C avec Vacumat 6000 M + MP 
 
minus 20°C avec Zyrcomat 6000 MS 
 
 

 
 
L’écran indique : 
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Étape À faire par l’utilisateur  Fonction de l’appareil 

 
8 

 
Activer le champs „Numéro de série du four“  

 
L’écran indique : 

 
 

 
9 

 
Entrer le numéro de série du four : 
 
Vous trouverez le numéro de série du four 
sur la plaque d’identification à l’arrière de 
l’appareil 

 
--- 

 
 

10 

 

Terminer l’entrée par la touche  
 

 
L’écran indique : 

 
 

 
11 

 
Activer le champs „Numéro de série du vPad.“  

 
L’écran indique : 

 
 

 
12 

 
Entrer le numéro de série du vPad : 
 
Vous trouverez le numéro de série de votre vPad 
sur la plaque d’identification à l’arrière de 
l’appareil  

 
--- 

 
 

13 

 
 
Confirmer l’entrée par la touche 
 

 
L’écran indique : 
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Étape À faire par l’utilisateur  Fonction de l’appareil 

 
 

14 

 
 
Terminer et mémoriser les nouveaux réglages par 
la touche  
 

 
 
L’écran indique : 

 
 

 
 

15 

 
 
Appuyer sur la touche 
 
 
 

 
 
L’écran indique : 

 
 

 
 

16 

 
 
Appuyer sur la touche 
 

 
 
L’écran indique : 

 
 

 
17 

 
Actionner au milieu les 5 points à croix suivants 
( maintenir appuyé pendant 5 secondes ) 
 
Le point à croix central doit être actionné deux 
fois! 
 
 
 
Confirmer l’entrée par la touche 
 
 
 

 
L’écran indique : 
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5. Réinstaller les utilisateurs et leurs programmes (sauvegardés au préalable) 

Étape À faire par l’utilisateur  Fonction de l’appareil 

 
1 

 
Brancher la clef USB contenant la sauvegarde 
des utilisateurs et de leurs programmes  sur le 
côté du vPad  
 

 
L’écran indique : 

 
 

 
 
2 

 
 

Activer l’onglet      

 
 
L’écran indique : 

 
 

 
 
3 

 
 
Appuyer sur la touche 

 
 
L’écran indique : 

 
 

 
4 

 
Sélectionner l’utilisateur à importer 
 

 
L’utilisateur est indiqué 
 

 
 
5 

 
 
Appuyer sur la touche                       
 

 
 
L’écran indique : 
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Étape À faire par l’utilisateur  Fonction de l’appareil 

 
 
6 

 
 
Appuyer sur la touche 
 

 
 
L’écran indique : 

 
 

 
 
7 

 
 
Appuyer sur la touche 

 
 
L’écran indique : 
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6. Inscription au  VITA Update-Messenger 

Étape À faire par l’utilisateur  Fonction 

 
1 

 
Appeler 
www.vita-zahnfabrik.com 
dans Internet-Explorer  
 
 

 

 
 

 
2 

 
Sélectionner „My VITA“ + „Demander un login“ 

 

 
 

 
3 
 

 
Accepter la disposition de protection des données 
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Étape À faire par l’utilisateur  Fonction 

 
4 
 

 
Appuyer sur la touche 
 
 

 

 
 

 
5 
 

 
Saisissez vos données personnelles  

 

 
 

 
6 
 

 
Appuyer sur la touche 
 
 

 

 
 

 
7 
 

 
Saisissez votre adresse e-mail, votre mot de 
passe (2 fois) et la langue de corréspondance  
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Étape À faire par l’utilisateur  Fonction 

 
8 
 

 
Appuyer sur la touche 
 
 

 

 
 

 
9 
 

 
Saisissez votre adresse postale 
 

 

 
 

 
10 

 

 
Appuyer sur la touche 
 
 

 

 
 

 
11 

 

 
Saisissez ultérieures données de votre entreprise 
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Étape À faire par l’utilisateur  Fonction 

 
12 

 

 
Appuyer sur la touche 
 
 

 

 
 

 
13 

 

 
Saisissez ultérieures données de votre entreprise 
 

 

 
 

 
14 

 

 
Appuyer sur la touche 
 
 

 

 
 

 
15 

 

 
Choisissez l’autorisation à l‘accès 
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Étape À faire par l’utilisateur  Fonction 

 
16 

 

 
Appuyer sur la touche 
 
 

 

 
 

 
17 

 

 
Choix de l’abonnement aux Newsletter 
 

 

 
 

 
18 

 

 
Appuyer sur la touche 
 
 

 

 
 

 
19 

 

 
Appuyer sur la touche 
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Étape À faire par l’utilisateur  Fonction 

 
20 

 

 
Réception de curriel 
 

 

 
 

 
21 

 

 
Confirmez l‘enregistrement 
(avec un click sur le Lien) 
 

 

 
 

 
22 

 

 
L‘Internet-Explorer s‘ouvre 
et vous affiche le message 
www.vita-zahnfabrik.com 

 

 
 

 
23 

 

 
Réception du courriel de confirmation 
 

 

 
 

 
 
 
 


