Istruzioni per I'esecuzione di aggiornamenti
software con gli apparecchi

1.VITA VACUMAT 6000 M
2.VITA VACUMAT 6000 MP
3.VITA ZYRCOMAT 6000 MS
4 VITA vPad comfort

5.VITA vPad excellence
6.VITA vPad clinical
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Gentili clienti e utilizzatori

con la presente desideriamo informarvi sul nuovo aggiornamento Software per il vostro
apparecchio VITA e pregarvi di installarlo secondo le istruzioni di seguito riportate.

Se avete domande sull'aggiornamento rivolgetevi al partner regionale per I'Assistenza
Tecnica sugli apparecchi VITA. Potete contattare anche I'Assistenza Tecnica VITA:

Tel.: +49 (0)77 61 /562 — 101, -105 oppure -106
Fax: +49 (0)77 61 /562 — 102
Email: instruments-service@vita-zahnfabrik.com

1. Procedura generale

1. Scaricare I'aggiornamento software da internet e salvarlo su una chiavetta USB
2. Realizzare una copia di sicurezza dei vostri Utenti, Materiali e Programmi individuali

3. Installare l'aggiornamento Software per VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT
6000 MP e VITA ZYRCOMAT 6000 MS

4. Controllare e impostare i dati e le regolazioni dell'apparecchio

5. Installare nuovamente gli Utenti, Materiali e Programmi individuali
(precedentemente salvati)

6. Registrazione nel VITA Update-Messenger

2. Presupposti per il download e l'installazione

a) Accesso internet
b) Chiavetta USB vuota
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1. Scaricare un nuovo aggiornamento software da int

ernet e salvarlo su una

chiavetta USB
Passaggio | A cura dell'utilizzatore Funzione
1 Digitare www.vita-zahnfabrik.com nel
webbrowser
2 Selezionare ,Servizi“ + ,VITA Update-
Messenger*
3 Selezionare ,Vai alla Newsletter"
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Funzione

Passaggio | A cura dell'utilizzatore
4 Selezionare la Newsletter attuale
5 Selezionare l'aggiornamento desiderato
6 Selezionare ,Salvare* =]
Miochten Sie dieze Datei offnen oder speichern?
[I%ll Mame: ...cellence_clinical_Yersion_120123_10_01_Z012.zip
Typ: ZIP-komprimierter Ordner, 19,2 MB
“or: www.vita-zahnfabrik.com
Offnen
. Dateien aus dem Internet knnen niitzlich sein, aber manche
i D ateien kishnen eventuell auf dem Computer Schaden anrichten.
@ Offren oder speichem Sie diese Datei nicht, falls Sie der Quelle
nicht vertrauen. "Welches Risiko besteht?
7 Selezionare la chiavetta USB 2lx]
(unita rimovibile), quindi ,Salvare* S e ) DR
(|
Datsigame >
Dateityp: ZIP-kamprimieter Ordner =l Abbrechen
8 Selezionare ,Aprire cartella* =0l x]

7

—J_./ Download abgeschlossen

datei.php von www, vita-zahnfabrik, com

Heruntergeladen: 19,2 MB in 14 Sek,
Download nach:  ...\UpdatevACUMAT _6000M_MP_ZYrcomat_6000M3S_...

Ubertragungsrate: 1,37 MBfs

™ Dialogfeld nach Eeendigung des Downloads schiiefer:

Offren ‘Drdner 6ffneni) Schliefen I
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Passaggio | A cura dell'utilizzatore Funzione

9 Fare doppio clic sul file S——— T
adresse [ ’ =] B wechsehzu
e I
10 Fare doppio clic sul file

o100 [ Wechsn

11 Azionare il tasto ,Start* =10l

Extract ta: |E:\

Existing Files: ¢~ Confirm Overwite ¢ Don't Ovenarite % Ovensrite

Created with [Z4re Self-Extractar - http: A wwiizarc.org

12 Confermare il messaggio con ,,OK" m x|

&l files have been extracted,

PMMG-Update 2.2015-V.1.0-20150717-BF VITA Zahnfabrik — 79713 Bad Séckingen 5/14



Passaggio | A cura dell'utilizzatore Funzione
13 La chiavetta USB contiene ora i dati per
|'aggi0rnament0 Computer » Wechseldatentrager (E:)
Organisieren = Freigeben fiir + Brennen Meuer Ordner
> 50 Favoriten || update-150227 vac
|| update-150227 bed
» | Biblictheken
4|8 Computer
> & 05 (C)
I e Wechseldatentrager (E:)
> &‘ﬂ Netzwerk
14 Togliere la chiavetta USB dal PC
2. Realizzare una copia di sicurezza di Utente / Pr  ogrammi individuali
Passaggio | A cura dell'utilizzatore Funzione dell'apparecchio
1 Accendere il forno con l'interruttore principale Il lift scende nella posizione inferiore.
2 Inserire la chiavetta USB vuota lateralmente Il display visualizza:
nella VITA vPad
13:29 j] c APREAYES VITA
m"‘c -3! ﬂ :-’F‘ :r_l'J
[
.
3 Azional re 1‘ | Il display visualizza:
1 1330 |~ T o :1 O VITA
J Y
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é% ) I display visualizza:
4 Azional ) U — e ——
Bearbeiten 85 | | B8 \’/ll @] | VITA
Hi:Standby & Labor &
zo*c = E 2
Temperature VITA Labor New Change
586 =) X
e = (RS
\,[' ) o o _‘}
5 Selezionare I'Utente da esportare L'Utente viene evidenziato
Il display visualizza:
. | == 4 [
31?(2213’ [ ! ‘[ '?‘ [G‘l | ltl °] | VITA
Hi:Standby  &Labor &
&
55 mm X
i Copy Delete
Standby éoal e
D 1 |
Switch off Egon Back |
6 Azional Bl Il display visualizza:
Exportieren b IRGIERR IO _Vm
0 USB-Stick EL‘a:a-nrvm Q) il
i J J J
) ) J
s ) ) |
) J J
i_ x [n]
Gerataus Abbrechen Speichern
7 Aziona [m] I L'utente viene salvato sulla chiavetta USB
Speichern
8 Azional 4 Il display visualizza:
Zuriick = 3-
1330 | = :1 %] .\HTA
,.' ol sl /1 o
&8
1) o)
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3. Installare I'aggiornamento Software

Passaggio A cura dell'utilizzatore Funzione dell'apparecchio
Avvertenza importante:
Il lift deve essere nella posizione inferiore +
nessun programma (incl. Standby) attivo
1 Inserire la chiavetta USB con Il display visualizza:
l'aggiornamento Software lateralmente
nella VITA vPad 1329 j] o :,‘ 3] .VITA.
s sy
e
l
T Il display visualizza:
2 Selezic 5 inte e NE 34 i VITA
Qﬁ’ (| ' - G’;A‘". '1‘ 9] - LI
g
3 Aziona Il display visualizza:

Update

VITA

LEEILO

5s (9 FE G421 (m

" H vPad Update wird durchgefhrt

0°C

0°C
Standby

1

Goritaus.

Stanprofi

% 3

. -~ 3
I
: Abbruch

Grundeinst  Sysemschez  Updase

Al termine dell'aggiornamento
il display visualizza:
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Il display visualizza:
4 Confermare il mess \/ tasto 1331 -

Ok

Avvertenza importante:
Durante l'intera procedura di installazione la chia  vetta USB deve restare inserita
e non si devono azionare altri tasti!

L'installazione é terminata quando riappare la sche  rmata iniziale

2P Fe um ™ | ATTENZIONE:
, Devono essere visualizzate la temperatura

:1' ﬂ[ j'.| della camera di cottura reale

e la temperatura di Standby preimpostata!

Se per questi valori appare ,0C",
0 I'installazione dell'aggiornamento
non €& ancora terminata!

Informazione:

d
Se al primo azionamento del pulsante | appare il messaggio ,Nessun nuovo Update trovato “

Update

J '
confermare questo messaggio col tasto O azionare nuovamente ‘ |

Update

Aggiornamento con modalita forni multipli

Per eseguire un aggiornamento Software in modalita forni multipli € necessario aggiornare singolarmente ogni
apparecchio: staccare la Switchbox, collegare in sequenza ciascun forno alla VITA vPad
ed eseguire l'aggiornamento seguendo le presenti istruzioni.

Per ripristinare l'indicazione dei forni nella sequenza desiderata sulla VITA vPad, dopo l'aggiornamento Software
con l'interruttore principale accendere i forniti nella sequenza desiderata.

Esempio: un VITA VACUMAT 6000 M ed un VITA VACUMAT 6000 MP vengono gestiti tramite la VITA
Switchbox con una VITA vPad comfort. Sulla vPad il VITA VACUMAT 6000 M deve essere indicato come ,Nr. 1*
ed il VITA VACUMAT 6000 MP come ,Nr. 2“. In questo caso con l'interruttore principale accendere per primo il
VITA VACUMAT 6000 M. Attendere finché sulla VITA vPad appare il menu di avvio. Solo ora accendere con
l'interruttore principale il VITA VACUMAT 6000 MP, che deve essere indicato come ,Nr. 2“. Questo forno appare
automaticamente nel menu di avvio nella posizione desiderata.
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Tenere presente che dopo l'installazione di un nuovo Software & necessario controllare /
impostare i dati / le regolazione di ogni singolo apparecchio nella sezione Servizi! Si veda
il successivo punto di queste istruzioni.

4. Controllare / impostare dati e regolazioni degli apparecchi

Passaggio | A cura dell'utilizzatore Funzione dell'apparecchio
1 Azional @ﬁ | Il display visualizza:
31 [l —ECIF e
2 [HF e s e
: ) ) 1 avma &
= o) Y
sBone
i o
ﬂ,fv Datum vPad Startprofil  Sprachen
PR pege I~
BosAt ans! Grundeinst.  Systemschutz Update Abbruch
2 Aziona Il display visualizza:
1628 [l || 2 (2 | [z
Geratedaten Py ‘ l F ﬂ“ th | 1,1.‘ o] VITA
E1:Standby & Labor &
E Geréte Informationen Export
& o D’::R:\::ﬁ", 00150613 Fehler-Log
vPad Serien-Nr. 1620100303
6 KO ateiion: oo Beviabsdaten
500°C [ Betriebsdaten Geriiteinfo
Sendby 1 gotiebsstunden £
5| Brennstunden: 1 Alle Daten
I] ) Brennstunden Mufel 1
_‘ Anzahl gestarteter Programme 2
el Gru Alterungsgrad Muffel (%) o [ 1] o
3 Sulla base del Nr. revisione controllare -
se il nuovo Software é stato installato
correttamente.
Se non viene visualizzata la versione attuale,
I'aggiornamento deve essere ripetuto!
4 Confermare quindi col tas ‘/ Il display visualizza:
0k
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331 | VITA
Jmm}n = j ‘Tﬁ ‘T &‘T Tiavm 6
l
5. Reinstallare Utenti / Programmi individuali
Passaggio | A cura dell'utilizzatore Funzione dell'apparecchio
1 Inserire la chiavetta USB con gli Utenti / Il display visualizza:
Programmi precedentemente salvati nella 31 [ [ e { % |7 VITA
VITA vPad o | JI|| Blaetiva 18] s
droa
nﬁ‘::ﬁm, Mutilon
i E
sﬁfy ]
ad
,"1
2 Azional o Il display visualizza:
X .~ == 9. P
o A Realm ™
@
S
o
D
3 Azional * Q 4 Il display visualizza:
Bearheiten

™ ¥ - [
sz 4 PR g¢3a 9| WA
- : Ei:Standby & Labor &
. ‘q ’ D ‘
K +]
Temperature: New  Change
1Y L
HTT Copy Delete
Standby dos | e
- Position  Import
D it Jol)
Switch off Expecpgtect ‘
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4 Selezionare I'Utente da importare

L'Utente viene evidenziato

%

5 Aziona Importieren

Il display visualizza:

Passaggio | A cura dell'utilizzatore

Funzione dell'apparecchio

L
6 Aziona . [m] J

Importieren

Il display visualizza:

>

7 Azional 7, - Il display visualizza:
09 [l | (7 [ | =
2 19 R sddd 8 -
21avVmA

7) =N - &) &

3?c N/ -y ‘ =t :
Temperatur VITA Labor Labor(2)

! Q
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1 Digitare www.vita-zahnfabrik.com nel

webbrowser

2 Selezionare ,Servizi“ + ,VITA Update-
Messenger*
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3 Selezionare ,Abbonarsi direttamente” e
seguire i diversi passaggi per la registrazione.
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