
VITA SMART.FIRE  

Instructions pour effectuer une mise à jour du logiciel 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

 

Chère utilisatrice VITA SMART.FIRE, 
cher utilisateur VITA SMART.FIRE, 
 
Nous vous informons de la nouvelle mise à jour du logiciel de votre 
VITA SMART.FIRE et vous invitons à mettre à jour le logiciel sur votre appareil en suivant les 
instructions ci‐dessous : 
 

Si vous avez des questions ou des suggestions, nous nous tenons à votre disposition aux 
coordonnées suivantes : 
 

Tél. : 0049 77 61 / 562 – 101, ‐105 ou ‐106 
Fax : 0049 77 61 / 562 – 102 
Courriel : instruments‐service@vita‐zahnfabrik.com 
 

Avec nos sincères salutations.  
VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG 
SAV appareils 
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