
VITA SMART.FIRE  

Istruzioni per l'esecuzione di un aggiornamento software 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

 

Gentile utilizzatore VITA SMART.FIRE, 
 
con la presente desideriamo informarla sul nuovo aggiornamento software per il 
suo VITA SMART.FIRE e pregarla di installarlo secondo le istruzioni di seguito riportate. 
 

Per chiarimenti e suggerimenti ci può raggiungere 
ai seguenti numeri telefonici: 

Tel.: 0049 77 61 / 562 – 101, ‐105 o ‐106 
Fax: 0049 77 61 / 562 – 102 
Email: instruments‐service@vita‐zahnfabrik.com 
 

Con i migliori saluti 
VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG 
Rep. Assistenza tecnica 
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